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COVID-19 Antigen 
RT-PCR (Ct- 35) 

Gesamtergebnis 
Positiv Negativ 

HYGISUN
®
 

Positiv 279 0 279 
Negativ 3 123 126 

Gesamtergebnis 282 125 405 

 

COVID-19 Antigen 
RT-PCR (Ct- 40) 

Gesamtergebnis 
Positiv Negativ 

HYGISUN
®
 

Positiv 465 0 465 
Negativ 21 123 144 

Gesamtergebnis 486 123 609 

 

 

 

Die Nachweisgrenze für den COVID-19-Antigen-Schnelltest (kolloidales Gold) lag bei 4,25 

x102 TCID50/mL. Die Nachweisgrenze wurde mit limitierenden Verdünnungen des 

hitzeinaktivierten SARS-CoV-2-Antigens ermittelt. 
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